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素比值, 该比值可以用来计算实际物体的高度。另外, 利用三自由度机械手, 对测量的探针离细
胞载玻片的距离进行验证, 获得激光三角测量法的误差值。实验结果表明, 在细胞注射中, 利用
激光三角测量法获得注射针的深度信息是可行的。
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Abstract: Only two dimensions information of injection needle could be captured by CCD in
microscope image , and the lack of the depth information through the optical axis of microscope system
would result in the failure of cell injection. A new way called laser triangulation to exract depth
information of the injection needle and the slide glass was presented. The measuring principle was
calibrating the projection angle of laser, θwas callibrated by the remotion of nano platform, then
ascertain the displacement of laser stripe, S by image processing, The height of actual objects will be
decided by S· tgθ. In addition, the error of laser triangulation is demonstrated to be about from 5 to 10
μm by calibration using a 3- DOF manipulators. The result indicates that it is feasible to measure the
depth information of injection needle by laser triangulation with the required precision in cell injection.
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和遗传学中 [2], 特别是在体外遗传注射和 DNA 克
隆技术 [3] 以及刚刚兴起的细胞生物力学中 [4]。目
前国外主要是采用微操作与视觉方法相结合的途径
来改进细胞注射任务 [3, 5- 6]。
细 胞 注 射 需 要 在 显 微 镜 下 完 成 , 如 果 利 用

























图 1 是测量原理, 假设线性激光投影到平面的
A 点, 如果有一物体与该线激光相交, 则原来投影
到 A 点的光线就会投影到物体表面上的 B 点。假
设 A 与 B 点的水平距离为 s, 物体的高度为 h, 则
s 与 h 的关系为
h=s·tgθ (1)
式中 : θ为激光器的倾角 ; s 可以由安装在显微镜
上的 CCD 获得 , 如果激光器的倾角已知 , 则物体
的高度 h 就可以通过式 ( 1) 得到。
利用该方法也可以测量注射针的深度信息, 方
法是将注射针固定在三自由度机械手的末端, 然后
水平移动机械手 , 使注射针的顶端与线激光相交 ,





理如图 2 (b) 所示。光纤冷光源将光倾斜照射在显
微镜视场中 , 当 注 射 针 不 与 平 面 接 触 时 , 见 图 2
( b) 左面部分 , 注射针的顶端 C 和它的投影 D 点
不重合 , C 点距离平面越远则 CD 之间的水平距离
越大 , 该距离可以由 CCD 直接观察到 ; 而当注射
针与平面接触时 , 见图 2 ( b) 右面部分 , 注射针
图 1 深度信息测量原理
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顶端 C′与它的投影 D′重合。利用该方法可以精确
测得注射针顶部离 A 点所在平面的距离 , 从而检
测激光测量法的精度。
3 测量系统的标定
在测量过程中 , 激光器的角度是固定的 , 设
K1=tgθ为常数, 式 ( 1) 变为
h=s·K1 ( 2)
式 ( 2) 中物体高度 h 与激光线偏移距离 s 成线性
关系 , 假设激光线在 CCD 中所成像的偏移距离为
s′, 因为 CCD 是线性成像, 所以 s 与 s′的比值也为
常数, 设该常数为 K2, 则
s=s′·K2 ( 3)
由式 (2) 和 ( 3) 得
h=s′·K1·K2 ( 4)






深度方向移动 h 个距离, 这时在图像中初始激光线
产生偏移 , 假设偏移距离为 s′, 则利用式 ( 5) 可
以标定出 K。后面将利用该 K 值计算物体的高度
和注射针的高度, 方法是检测出相应激光线的偏移
距离 , 然后用 K 乘偏移距离就可以得到物体的高
度。
利用上述方法同样可以对水平面上的两个方向
进行标定 , 在水平面的两个方向上 , 由于 CCD 像
素数目不同, 所以要分别进行标定。标定方法是在
平台上分别画一水平线和垂直线, 在两个方向分别
移动 h 距离, 在图像空间计算水平线和垂直线的移
动距离 s′, 两值之比即为水平方向和垂直方向的标
定结果, 分别用 KS 和 KV 表示。
4 实验数据处理与分析
实验系统如图 3 所示, 由下列设备组成: 微生
物 操 作 机 械 手 ( MP- 285, 三 自 由 度 , 美 国 Sutter
公 司 生 产 , 40 nm 精 度 ) 、 纳 米 运 动 平 台 ( M-
112.1DG, 三自由度, 德国 PI 公司生产 , 20 nm 精
度) 、显微镜 ( 体视 K- 700Z, 中国麦克奥迪公司生
产) 、CCD ( UC- 930CL, 美国 Uniq 公司生产) 、图
像 捕 捉 卡 ( METORII, 加 拿 大 Matrox 公 司 生 产 )
和线性激光系统 ( 包括激光器、柱面镜和光栅) 。
在该系统上将完成一个已知尺寸的微小长方体
形状测量和机械手末端注射针距平台距离测量。在
物 体 测 量 前 首 先 对 系 统 进 行 标 定 , 得 到 K=8.215
μm/pixel, Ks=17.213 μm/pixel, Kv=12.911 μm/pixel。
图 4 是测量物体时 , 用显微镜上的 CCD 拍摄
的图像。图 4 (a) 是测量长方体时获得的图像 , 从
图中可以明显的看出线激光发生偏转, 该偏转距离
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顶端高度时 , 注射针不与平台接触时获得的图像 ,










图 5 是对获取的数据进行图形化处理的结果 ,
Z 向数据图形化处理没有给出 , 处理方法与 X, Y
向相同。从图中可以容易确定线激光条纹图像间的
偏移距离 , 从而对 X, Y 向进行标定。以图 5 ( a)
为例 , 图中的 “初始端”表示激光条纹的初始位
置 , “1000 步、9000 步、24000 步”分别表示纳
米平台移动 1000, 9000, 24000 步后的激光条纹位
置。通过编制的 C++程序, 对获取的条纹图像中的
某一行进行扫描 , 在 Matlab 中绘制出该行的像素
点位置与其灰度值的变化曲线 , 通过观测图形曲
线, 就可确定线激光图像间的偏移距离。具体方法
为 : 任 取 两 条 曲 线 , 如 选 择 “初 始 端 ” 曲 线 和
“24000 步”曲线, 可知两曲线之间相差 24000 步 ,
在两曲线上选取峰值变化明显的对应两点进行比
较, 如图 5 (a) 中选取点所示,可观测到两点间相差
9个像素。纳米平台每个脉冲行程为 6.47488 nm。
所 以 水 平 方 向 的 标 定 Ks = 24000 ÷9 ( pixel) ×
6.47488 (nm) =17.266 μm/pixel。 选 取 多 组 像 素 点
计算后取平均值得 Ks=17.213 μm/pixel。同理 , 可
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测量的物体 次数 实际测量/ μm




1 3877.44 3885 7.560 0.2
2 3172.96 3178.79 5.830 0.2





2 353.6 0.355 0.1
3 357.4 4.155 1.2
表 1 实际参数与线激光测量的数据比较和误差分析
表 1 是物体实际参数与线激光测量的数据比较
和误差分析, 通过对测量尺寸与实际尺寸 ( 其中长
方体尺寸和注射针离平台的实际距离分别由千分尺
和机械手测量得到) 进行比较得到各种误差值。从
测量过程来看 , 这些误差主要由线激光条纹产生 ,
线激光条纹越细, 该误差就越小。另外, 这个精度
是没有考虑 CCD 畸变等原因的精度 , 实际对各种
参 数 进 行 标 定 后 , 精 度 可 以 达 到 5 μm 以 下 。 而
且, 本系统是利用体视显微镜, 其操作对象是生殖
细胞, 尺寸相对较大, 精度可以达到要求。
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